- | </
¥Q 54\ Prevenzione delle ustioniin risonanzz magnetica

>

Valutare se Il paziente e portatore di impianti, dispositivi medici e/o altri oggett
metallici. Si consideri MR unsafe (cioe non sicuro) qualsiasi oggetto il cul
comportamento in risonanza magnetica non sia noto.

Quando possibile, chiedere al paziente di cambiarsi e usare I'apposita uniforme.

Usare sempre l'imbottitura fornita dalla casa produttrice dello scanner per isolare
I paziente. Lenzuola e coperte possono essere usate per migliorare il comfort del
paziente ma non sostituiscono I'imbottitura fornita dalla casa produttrice.
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Usare solamente 1l protocollo di modalita operativa normale e un SAR quanto
piu basso possibile.
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Misure di sicurezza per Il paziente

Esonero di responsabilita. La

traduzione di questo documento
in italiano non e stata effettuata
dalla Food and Drug Administration.




